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Vorwort 

Diese Norm wurde im Normenausschuss �Laborgeräte und Laboreinrichtungen� durch den Arbeitsausschuss 
�Wärme- und Brutschränke� erstellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 12880-1:1978-11, DIN 12880-2:1980-04, DIN 58945-1:1971-09 und DIN 58945-2:1971-09 
wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) alle Normen unter der Normnummer DIN 12880 zusammengefasst; 

b) Anforderungen und Prüfungen dem Stand der Technik angepasst; 

c) Prüfungen für Feuchte, CO2- und O2-Konzentration neu aufgenommen; 

d) Begriffe angepasst und ergänzt; 

e) Kennzeichnung geändert; 

f) Sicherheitsanforderungen nicht in diese Norm aufgenommen, da in DIN EN 61010-2-010   
 (VDE 0411-2-010) festgelegt. 

Frühere Ausgaben 

DIN 12880-1: 1978-11 

DIN 12880-2: 1980-04 

DIN 58945-1: 1971-09 

DIN 58945-2: 1971-09 

 


