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Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm 

einen Hinweis auf diese Berichtigung zu 

machen.

DIN 38405-29 Berichtigung 1

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 

Schlammuntersuchung –

Anionen (Gruppe D) –

Teil 29: Photometrische Bestimmung von Nitrat mit 

Sulfosalizylsäure (D 29); ISO 7890-3:1988, modifiziert; Berichtigung 1

German standard methods for the examination of water, waste water and sludge –

Anions (group D) –

Part 29: Spectrometric determination of nitrate with sulfosalicylic acid (D 29); 

ISO 7890-3:1988, modified; Corrigendum 1

Méthodes normalisées allemandes pour l’analyse des eaux, des eaux résiduaires et des 

boues –

Anions (groupe D) –

Partie 29: Dosage spectrométrique de nitrate avec l’acide sulfosalicylique (D 29); 

ISO 7890-3:1988, modifiée; Corrigendum 1
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