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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是 GB/T18115《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法》的第4部分。GB/T18115

已经发布了以下部分:
———第1部分:镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第2部分:铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第3部分:镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第4部分:钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第5部分:钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第6部分:铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第7部分:钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第8部分:铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第9部分:镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第10部分:钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第11部分:铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定;
———第12部分:钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定;
———第13部分:铥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、镱、镥和钇量的测定;
———第14部分:镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定;
———第15部分:镥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、铒、镱和钇量的测定。
本文件代替 GB/T18115.4—2006《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钕中镧、铈、镨、

钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 》,与GB/T18115.4—2006相比,除结构调整和编辑性

改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES,方法1)部分稀土氧化物的测定范围,氧化镨

的测定范围由“0.0080%~0.200%”更改为“0.0100%~0.600%”;氧化铕的测定范围由

“0.0050%~0.100%”更改为“0.0005%~0.100%”(见表1,2006年版的表1);

b) 更改了电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS,方法2)的测定范围,氧化镧、氧化铈、氧化钆测定

范围由“0.0001%~0.050%”更改为“0.00002%~0.020%”;氧化镨、氧化钐、氧化铕、氧化铒、
氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇测定范围由“0.0001%~0.050%”更改为“0.00001%~
0.020%”;氧化铽、氧化镝、氧化钬测定范围由“0.0001%~0.050%”更改为“0.00005%~
0.020%”(见表2,2006年版的表7);

c) 增加了“规范性引用文件”“术语和定义”两章(见第2章、第3章);

d) 增加了对分析中试剂和用水的说明(见4.2、5.2);

e) 更改了方法1和方法2试样的预处理条件,由“900℃灼烧1h”更改为“105℃烘1h”(见

4.4.1、5.4.1,2006年版的5.1、14.1);

f) 更改了方法1试样的称取量,其中氧化物试料由0.200g更改为0.500g(见4.5.1.1,2006年版

的6.1.1),金属试料由0.174g更改为0.429g(见4.5.1.2,2006年版的6.1.2);

g) 增加了方法1中的空白试验及空白试验的系列标准溶液的配制(见4.5.3、4.5.4.2);

h) 更改了方法1的参考谱线,铒(Er)的谱线由346.220nm更改为291.036nm、337.271nm (见
Ⅰ
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