
 

 

ICS 03.120.10 
A 00 

      DB51 
四 川 省 地 方 标 准 

DB51/T 2152—2016 
     

实验室通风柜使用指南 

 

 

 

 

2016 - 05 - 18 发布 2016 - 10 - 01 实施

四川省质量技术监督局   发 布  





DB51/T 2152—2016 

I 

目  次 

前 言 ............................................................................... II 

引 言 .............................................................................. III 

1 范围 .............................................................................. 1 

2 规范性引用文件 .................................................................... 1 

3 术语和定义 ........................................................................ 1 

4 通风柜分类 ........................................................................ 1 

5 通风柜的数量确定和类型选择 ........................................................ 2 

6 通风柜布局要求 .................................................................... 2 

7 排气风机及排风管道设计布置要求 .................................................... 2 

8 其他材料及配件要求 ................................................................ 3 

9 通风柜验收 ........................................................................ 3 

10 通风柜使用要求 ................................................................... 4 

11 通风柜维护保养要求 ............................................................... 5 

参考文献 ............................................................................. 6 

 


