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前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 WS/T 125-1999《纸片法抗菌药物敏感试验标准》和 WS/T 248-2005《厌氧菌的抗微生

物药敏感试验方法》。本标准整合了 WS/T 125-1999 和 WS/T 248-2005 的内容，并做了以下变化：

——增加了常规药敏试验报告原则和报告格式；

——增加了稀释法、梯度扩散法和自动化仪器法等其他药敏试验检测方法；

——增加了少见菌药敏判定标准和商品化药敏试验检测系统的性能验证；

——修改了常见菌特殊耐药表型检测和质量控制要求。

本标准起草单位：北京大学人民医院、安徽省立医院、首都医科大学附属北京友谊医院、北京医院。

本标准主要起草人：王辉、张正、马筱玲、胡云建、苏建荣、王晓娟、陈宏斌、李荷楠。

本标准实施之日起，WS/T 125-1999 和 WS/T 248-2005 废止。


