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前  言

本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。

本标准在 GB/T 20468-2006《临床实验室定量测定室内质量控制指南》基础上修订。

本标准与 GB/T 20468-2006 相比，主要修改如下：

—— 修改了术语和定义部分；

—— 增加了开展室内质量控制前的准备工作；

—— 增加了室内质量控制方法设计；

—— 修改了室内质量控制的实际操作；

—— 增加了室内质量控制数据的管理；

—— 增加了应用患者数据的质量控制方法；

—— 增加了对患者数据百分位数（中位数）进行实验室间比对；

—— 删除了分析区间；

—— 增加了资料性附录A、附录B和附录C。
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