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前  言 

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本标准由中关村肿瘤微创治疗产业技术创新战略联盟提出并归口。 

本标准起草单位：中山大学附属第三医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、同济大学附属第十人民

医院、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、北京中日友好医院、中国人民解放军总医院、首都医科大学附属

北京佑安医院、新博医疗技术有限公司、东软医疗系统有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、

南昌平安普德医疗技术有限公司。 

本标准主要起草人：郑荣琴、田家玮、徐辉雄、程文、于明安、于杰、梁萍、郑加生、敖国昆、胡

雪松、朱磊、赵磊、唐瑭。 
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