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                                                        G B ／T 6 113 10 1—— 2008／C ISP R 16－1 1：2006

                            前  言

    G B／T 6113 101 等同采用 C ISP R 16－1－1（乙 1 版）：2006《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法

规范 第 1刁部分；无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备》。
    鉴于 IE C／CISP R 16 为电磁兼容系列基础标准，巨篇幅大，内容多，为了方便标准的制定、维护和使

用，2002年m ／CISPR A 分会决定对该标准的结构进行重大调整，将原来的 4 个部分拆分为 14 个部
分，2006年增至15个部分，井从2003 年口月起陆续发布。我国依据等同原则，将陆续完成相应国家
标准的制定和修订工作。该系列标准中的新、旧国家标准及其与正 ／CISPR 16 系列标准／出版物的对

应关系如下；
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